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3. TILLÆG TIL 

TYPEGODKENDELSESATTEST 
1997-4163-1012 

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, 
som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed. 

Producent 

Ansøger 

Art 

Type 

Anvendelse 

Brunata HG a/s 
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Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond 

Brunata HG a/s Vibevej 26 DK-2400 København NV 

Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler kombineret med 
beregningsenhed og temperaturfølere 

HGP i dimensionerne DN40, 50, 65, 80, 100, 125 og 150 

Som varmeenergimåler til måling af fjernvarme i h.t. OIML R 75: 1988 

Hermed er måleren også godkendt i en version beregnet til max. 
væsketryk Pmax = 25 bar abs. 
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