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BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, 
som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed. 

Kamstrup A/S 
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Kamstrup A/S, Industrivej 28, Stilling, 8660 Skanderborg, Danmark 

Koldtvandsmåler 

MULTICAL® 41 

Som koldtvandsmåler iht. OIML R 49 

1. TILLÆG TIL 

TYPEGODKENDELSESATTEST 
08-3417 

Ansøgning nr. 08-3509 DOKUMENTATION 

Måleren må herefter også anvendes med følgende interne 
forsyningsmoduler: 
24 VAC Type 66-00800-XXX  (PCB nr. 5550-737) 
230 VAC Type 66-00700-XXX  (PCB nr. 5550-747) 

Øvrige legale måledata uændret i henhold til beskrivelse i 
attest nr. 08-3417 udg. 2. 

P. Claudi Johansen 


