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BEREGNINGSENHED
TIL
VARMEENERGIMALER

Producent Kamstrup A/S

Ansgger Kamstrup A/S, Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg
Art Beregningsenhed til varmeenergimaler

Type MULTICAL® 66

Anvendelse Maling af varmeenergi iht. DS/EN 1434.

Maleren ma herefter ogsd anvendes med faglgende interne moduler:
Datalogger modul, type 66-99-612 (PCB nr. S-5550-024).
Radio/Router modul, type 66-0K (PCB nr. 5550-805).

(Evt. anvendt fiernkommunikation/fijernafleesning er ikke omfattet af
typegodkendelsen).

DOKUMENTATION Ansggning nr. 08-3684.

P. Claudi Johansen

BEM/ZAERK ! Dette tilleeg forudseettes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest,
som sammen med dette og eventuelle andre tillaeg udger en helhed.
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