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Producent Schiumberger Technologies, Holland.

Ansgger Schiumberger A/S, Allersd.

Art Dobbeltstander og blendstander med elekironisk taellevaerk for
tilslutning til centralpumpeanlaeg eller sugepumpe.

Type Som specifiseret i attest nr. 1988-763/000-818 og efterfglgende tilizeg.

Anvendelse Udmaling af benzin, petroleum eller gasclie i trafiksektoren,

1. LEGALE MALEDATA Uaendret fra attest nr. 1988-763/000-818 og efterfelgende tilleeg.
b
v 2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation Uasndret bortset fra folgende:
Ved verifikation af stander med pumpe-juftudskiller PAS 130 og uden
synsglas skal foretages funkiionstest af pumpe-tuftudskiller enheden.

Paskrifter Uzndret bortset fra folgende:
PAS 130 enheden skal vaere maerket med det typeskilt og den tekst,
som er anfert i EF-godkendelsen for den pagaeldende type.
Paskriften: "Glasset skal veere fyldt" udelades.

Plombering Usendret bortset fra folgende:
PAS 130 enheden skal vaere plomberet som anvist i typens EQF-
godkendelse.

BEM/ERK! Dette tilleg forudseettes anvandt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest,

som sammen med dette og eventuelie andre tileeg udger en helhed.
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3. KONSTRUKTION

4, DOKUMENTATION

Standeren er nu ogsa godkendt uden synsglas, hvis standeren
har menteret pumpe-luftudskiller PAS 130 af en type, som er
EQF-godkendt til anvendelse uden gasindikator ved standerens
maksimale volumenstrgm. Godkendelsesmeserket er:

NL 90

E 123

Se tillaaggets tekniske bilag.

Til brug ved verifikation eller anden funktionskontrol skal stande-
ren vaere forsynet med en anordning, som muliggar indtag af sa
meget luft opstrems pumpen, at PAS 130 enheden stopper vaaske-
strammen. Ancrdningen skal kunne &bnes og lukkes uden brug

af specialvaerkigj.

Ansegning nr. 1996-4163-0846.

P. Claudi Johansen.
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